PŘÍLOHA Č. 4 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

[bookmark: _Hlk65166296]„Analyzátory hematologie a biochemie krve”

Všechny níže uvedené parametry jsou technické minimum, vlastnosti nabízeného přístroje a s ním související služby nesmějí být v žádném z parametrů horší. Zadavatel požaduje dodání nového, nerepasovaného a nepoužívaného přístroje a jeho všech komponentů.

	[bookmark: _Hlk64977418]Technické a jiné požadavky
Veterinární hematologický analyzátor

	Technická specifikace nabízeného přístroje

	Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 5%
	

	Výrobce a typ nabízeného přístroje
	

	Požadované technické parametry

	· Veterinární hematologický analyzátor s alespoň 5-ti populačním diferenciálem
	

	· Možnost měření retikulocytů pro každý vzorek, bez nutnosti dalšího barvení, či jiného zpracování vzorku 
	

	· Laserová průtková cytometrie, se senzory, které vyhodnocují buňku v min. 5-ti směrech
	

	· Integrovaná automatická kontrola kvality
	

	· Detekce agregovaných destiček
	

	· Možnost trendování výsledků v rámci kompatibilní stanice
	

	· Možnost re-testace stejného pacienta v rámci 24 hod.
	

	
	

	
	





	Technické a jiné požadavky
Veterinární biochemický analyzátor
	Technická specifikace nabízeného přístroje

	Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 5%
	

	Výrobce a typ nabízeného přístroje
	

	· Integrovaná centrifuga
	

	· Typ vzorku: sérum, Lithium-heparinizovaná plazma, plná krev
	

	· Flexibilita- možnost volby samostatných slidů (jednotlivých analytů)
	

	· Možnost měřit SDMA 
	

	· Možnost trendování výsledků v rámci kompatibilní stanice
	



	
Technické a jiné požadavky
Veterinární laboratorní stanice
	Technická specifikace nabízeného přístroje

	Akceptovatelná odchylka u všech číselných parametrů +/- 5%
	

	Výrobce a typ nabízeného přístroje
	

	Požadované technické parametry

	· Počítač+ dotyková obrazovka pro ovládání systému a hematologického i biochemického analyzátoru
	

	· Trendování výsledků
	

	· Zasílání výsledků do počítače pracoviště ve formátech min. pdf a .xlm 
	

	· Možnost nahrávání výsledků do cloudové platformy 
	



